
I.D.:	67278160

Service	si	mentenanta	linie	micrometoda	BioRad	-	UTS	1si	2

Data
publicarii

17.03.22 Coduri	CPV 45259000-7

Pretul
estimativ:

2.000,00	RON	-	2.000,00	RON 	 	

Descriere: Centrifuga	-	Verificarea	mobilitatii	suporturilor	de	carduri	-	Verificarea	capacului	si	a
garniturii	-	Verificarea	garniturilor	rotorului	-	Verificare	/	curatare	filtru	de	aer	-	Verificarea
turatiei	rotorului	-	Verificarea	timpului	de	centrifugare	-	Gresarea	arcurilor	/	balamalelor	de	la
capac	Incubator	-	Verificarea	/	curatare	filtru	de	aer	-	Verificarea	temperaturii	de	incubare	-
Verificarea	timpului	de	incubare	-	Gresarea	arcurilor/balamalelor	de	la	capac	Saxo	ID	Reader
-	Verificare	/	curatare	carcasa	-	Verificarea	lampii	-	Verificarea	/	curatarea	garniturii	de	la
capac	-	Verificarea	/	curatarea	camerei	de	centrifugare	-	Verificarea	/	curatarea	capacului	-
Verificarea	/	gresarea	balamalelor	-	Reglarea	intinderii	curelei	de	transmisie	-	Verificarea	/
curatarea	rotorului	Pipeta	Diamed	-	Curatare	/	gresare	adaptor	conuri	-	Verificat	baterie.	Se
fac	2	verificari/an	la	doua	linii.	Prezenta	tine	loc	de	comanda	ferma.


